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Karbantartás kameránként

Van Nincs Alkalomszerűen



Hány gamma-kamera van egy 
laborban?



Kor a legutóbbi felújítás óta



Kor szerinti megoszlás

Kor Átlag 11,51 év
Std. Deviation 5,756
Minimum 1
Maximum 24
Tartomány 23
Negyedelő pontok: 7; 17



Éves karbantartási szám kameránként


